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Im Rahmen dieser kumulativen Habilitation werden aktuelle Entwicklungen 
auf dem Gebiet der Multidetektor-Computertomographie (MDCT) und gegen-
wärtige Herausforderungen für die radiologische Diagnostik von Notfall- oder 
kardiovaskulär erkrankten Patienten vorgestellt und wissenschaftlich bewer-
tet.  
 
Die einleitende Zusammenfassung stützt sich dabei auf ausgewählte Erst- 
und Letztautorenschaften zu den jeweiligen thematischen Schwerpunkten. 
Die Abbildungen im Text legen die Kernpunkte der Arbeit beispielhaft dar. Zur 
Vertiefung des verwendeten Materials und der zugrundeliegenden Methoden 
verweise ich ergänzend auch auf den Inhalt der Original- und Übersichtsarbei-
ten, welche Teil dieser Habilitationsleistung sind. 
Eine weitere Auswahl von Arbeiten anderer Autoren dient der Vertiefung wei-
terer Teilaspekte. Die Literaturstellen sind alphabetisch geordnet.  
 
Darüber hinaus umfasst das gesamte Schriftenverzeichnis dieses Habilitati-
onsprojekts 31 Originalarbeiten (davon 7 als Erstautor und 5 als Letztautor) 
sowie 6 Übersichtsartikel (davon 3 als Erstautor und 1 als Letztautor) mit ei-
nem Gesamtsumme der Impact Faktoren von 102,681.  
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ZUSAMMENFASSUNG DER HABILITATIONSSCHRIFT 
 
1 Einleitung 
 
Die rasante Entwicklung der Computertomographie (CT) zum heutzutage 
zentralen bildgebenden Verfahren im klinischen Alltag wurde maßgeblich 
durch die herausragenden technischen Fortschritte der vergangenen Jahr-
zehnte beeinflusst. 
Seit der erstmaligen klinischen Anwendung der CT durch Sir Godfrey Houns-
field und James Ambrose im Jahre 1972 [1,26] wurde die Evolution der CT-
Technik zunächst durch Entwicklungen auf dem Gebiet der CT-Hardware vo-
rangetrieben. Die Einführung der Elektronenstrahl-CT Mitte der 1980er Jahre 
[2], der Spiral-CT (SCT) im Jahr 1989 [32] und der Multidetektor-CT (MDCT) 
im Jahr 1998 [28,34,43] sind wichtige technische Meilensteine dieses Erfolgs. 
Die darauf folgende stetige Erhöhung der Anzahl der Detektorreihen von 4 
über 16 bis zu 64 Zeilen CT-Systemen hat bis zur Mitte der 2000er Jahre 
schrittweise zu einer Erweiterung der diagnostischen Möglichkeiten geführt 
und den Grundstein für das heute vielseitige klinisch-radiologische Einsatz-
spektrum der CT gelegt. Aktuell bieten die weltweit führenden CT-Hersteller 
eine große Bandbreite verschiedener 64-Zeilen- [59], 256-Zeilen- [27] und 
320-Zeilen-CTs [53] sowie eine Auswahl an Ein-Röhren-CT (englisch „Single 
Source CT“) und Zwei-Röhren-CT-Systemen (englisch „Dual Source CT“, 
DSCT) an [13]. Enorm schnelle Rotationszeiten, hervorragendes räumliches 
und zeitliches Auflösungsvermögen sowie eine breite Abdeckung entlang der 
Körperlängsachse des Patienten zeichnen diese CT-Geräte aus.  
Gleichzeitig haben diese Leistungsdaten dazu geführt, dass sich die MDCT 
zu einem wertvollen bildgebenden Verfahren in der modernen Medizin entwi-
ckelt hat und dementsprechend aktuell in vielen klinischen Leitlinien Berück-
sichtigung findet. Beispielsweise ist die MDCT als zentrales Diagnoseverfah-
ren fest in der Notfallmedizin etabliert und hat in der Diagnostik akut lebens-
bedrohter Patienten die konventionelle Röntgendiagnostik weitgehend ersetzt. 
Entscheidend ist hierbei auch, die technischen Möglichkeiten der MDCT opti-
mal an die klinischen Anforderungen der Patienten anzupassen. So ist in der 
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Akutsituation die schnelle und umfassende Identifikation der Pathologien von 
essentieller Bedeutung, um eine zielgerichtete Behandlung ohne Zeitverzug 
einleiten zu können [33]. Kurze Untersuchungszeiten und die Abdeckung gro-
ßer Untersuchungsvolumina in ein oder mehreren Kontrastmittel (KM)-Phasen 
stehen deshalb im Vordergrund. Neben der raschen und vollständigen Daten-
akquisition sind auch eine Optimierung der Datennachverarbeitung und eine 
strukturierte Befunderstellung wichtiger Bestandteil einer adäquaten radiologi-
schen Notfallversorgung [35,41].  
Abgesehen von der Bedeutung in der traumachirurgischen Notfallmedizin 
spielt die MDCT auch eine zentrale Rolle in der Diagnostik und im Manage-
ment akuter sowie chronischer kardiovaskulärer Erkrankungen. Die hohe 
räumliche und zeitliche Auflösung moderner CT-Systeme erlaubt es kleine 
anatomische Strukturen, wie z.B. die Koronararterien, detailreich und nahezu 
bewegungsfrei darzustellen. Darüberhinaus beinhalten aktuellste For-
schungsansätze neben der Morphologie auch Informationen zur Organfunkti-
on (z.B. Myokardperfusion) mittels MDCT zu erhalten, da beides gerade bei 
kardiovaskulären Fragestellungen häufig eine notwendige Einheit bildet 
[3,10].  
An diesen Verläufen lässt sich nachvollziehen, dass die erwähnten CT-
Innovationen die diagnostische Aussagekraft und Sicherheit stetig erhöht und 
das Spektrum klinischer Indikationen kontinuierlich erweitert haben.  
Ungeachtet dieser insgesamt positiven Fortschritte darf jedoch die mit der CT 
verbundene Strahlenbelastung nicht außer Acht gelassen werden. So zog die 
oben beschriebene technische Entwicklung innerhalb der letzten Jahrzehnte 
gleichzeitig global einen signifikanten Anstieg der Anzahl von CT-
Untersuchungen und damit eine deutliche Zunahme der Gesamtstrahlenex-
position der Bevölkerung aus medizinischem Grund nach sich. Deshalb ste-
hen Aspekte der medizinisch verursachten Strahlendosis im Mittelpunkt aktu-
eller wissenschaftlicher und auch öffentlicher Diskussionen. Die Anforderun-
gen an die Radiologie sind hierbei, Strategien zu entwerfen und technische 
Entwicklungen sinnvoll einzusetzen, um die Strahlendosis nach dem ALARA-
Prinzip (englisch „as low as reasonably achievable“) auf das unverzichtbare 
Maß zu reduzieren und gleichzeitig die diagnostischen Möglichkeiten der CT-
Bildgebung weiter zu optimieren. Dabei ist es zweckmäßig Methoden, die in 
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den Prozess der Datenakquisition eingreifen, von Lösungen zu unterschei-
den, die die Bilderzeugung betreffen. Neben der Auswirkung auf die Strahlen-
dosis ist bei diesen Verfahren stets auch der Einfluss auf die Bildqualität zu 
bewerten, da zwischen diesen beiden Parametern ein inverser Zusammen-
hang beschrieben wird.  
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2 Zielsetzung 
 
Dies motiviert im Rahmen dieses Habilitationsvorhabens aktuelle Entwicklun-
gen aufzuzeigen und die damit verbundenen Herausforderungen in Bezug auf 
Dosisreduktion und Beurteilung der Bildqualität zu analysieren und zu bewer-
ten.  
In einem ersten Schritt werden hierfür ausgewählte technische Aspekte unter-
sucht, die den heutigen Stellenwert der MDCT begründen. Dem schließt sich 
die Evaluation verschiedener technischer Verfahren zur Senkung der Strah-
lendosis unter gleichzeitiger Berücksichtigung der Bildqualität an.  
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3 Aktuelle Entwicklungen der MDCT und deren Anwendung 
 
3.1 Zwei-Röhren-CT zur Planung vor Transkatheter-
Aortenklappenimplantation 
 
Der Aufbau der CT-Systeme gestaltete sich bis zur Einführung der 64-Zeilen 
CT relativ uniform. Erst danach wurden von den führenden CT-Herstellern 
zwei prinzipiell unterschiedliche Konzepte verfolgt: Neben der weiter zuneh-
menden Detektorzeilenzahl eines Ein-Röhren-Systems (Breitdetektor-CT) 
wurde 2005 die erste Generation eines Zwei-Röhren- und dementsprechend 
auch Zwei-Detektoren-CT-Systems vorgestellt (DSCT) [13]. Im Unterschied 
zu den bisherigen CT-Geräten sind hierbei zwei Röntgenröhren um ca. 90 
Grad versetzt angeordnet (Abbildung 1).  
 
 
Abbildung 1 Schematischer Aufbau eines Ein-Röhren-CT im Vergleich zu einem Zwei-Röhren-CT 
(basierend auf [31]) 
Ein-Röhren-CT (links): Installation einer rotierenden Röntgenröhre (Röhre A, dunkelgrau) mit einem 
gegenüberliegendem Detektor. Zwei-Röhren-CT (rechts): Zusätzliche Installation einer zweiten 
rotierenden Röntgenröhre (Röhre B, hellgrau) mit gegenüberliegendem Detektor um ca. 90 Grad 
versetzt. 
 
Dieser Aufbau erlaubt eine Verbesserung der zeitlichen Auflösung auf bis zu 
einem Viertel der Rotationszeit, d.h. 83 Millisekunden bei der 1. Generation 
der DSCT; im Gegensatz dazu liegt die zeitliche Auflösung bei Ein-Röhren-
Systemen bei der Hälfte der Rotationszeit, d.h. ca. 150 Millisekunden. Diese 
Verbesserung stellt insbesondere in der CT-Angiographie (CTA) der Koronar-
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arterien einen Vorteil dar [13]. Seit der zweiten Generation, d.h. seit 2009, 
ermöglicht die DSCT-Konfiguration auch die Datenakquisition mit bis zu zwei-
fach schnellerem Tischvorschub im Vergleich zu konventionellen Systemen, 
sogenannter High-Pitch-Modus [39]. Neben der Darstellung der Koronararte-
rien findet dieser Modus auch in der Darstellung des übrigen vaskulären Sys-
tems Anwendung, so z.B. in der Planung eines Aortenklappenersatzes bei 
Patienten mit hochgradiger Aortenklappenstenose.  
Die Aortenklappenstenose ist der häufigste erworbene Klappenfehler. Lange 
Zeit war der operative Aortenklappenersatz (AKE) die einzige kausale Thera-
pieoption für die Patienten. Eine Vielzahl der Patienten ist jedoch multimorbid 
und somit einem erhöhten Operationsrisiko ausgesetzt. Dies spiegelt sich 
auch in der mit zunehmendem Lebensalter steigenden Hospitalletalität beim 
isolierten Klappenersatz wieder. Als Alternative zur operativen Therapie der 
hochgradigen Stenose bietet sich in dieser Patientengruppe der minimal inva-
sive Klappenersatz mit Katheter-gestützten Verfahren (englisch „transcatheter 
aortic valve implantation“, TAVI, bzw. „transcatheter aortic valve replace-
ment“, TAVR) an. In den ersten randomisierten Studien konnte die Überle-
genheit der TAVI gegenüber der AKE in der Patientengruppe mit hohem Ope-
rationsrisiko demonstriert werden. Später konnten die Nicht-Unterlegenheit 
bzw. Vorteile bezüglich Sterblichkeit oder Schlaganfallereignis auch in Patien-
tengruppen mit intermediärem und – wenn auch ohne statistische Signifikanz 
– mit niedrigem Risiko gezeigt werden. Eine kürzlich publizierte Metaanalyse 
zeigte schließlich für die TAVI eine relevante Risikoreduktion bezüglich der 
Gesamtmortalität in verschiedenen Risikogruppen und unabhängig von der 
verwendeten Klappe [55]. Aufgrund dieser Datenlage wird die TAVI aktuell als 
primäres Therapieverfahren in der Altersgruppe über 85 Jahren sowie bei Pa-
tienten mit intermediärem bis hohem Operationsrisiko empfohlen [37].  
Voraussetzung für eine erfolgreiche Katheter-gestützte Klappenimplantation 
ist neben der klinischen Patientenselektion jedoch auch die sorgfältige Pla-
nung des Eingriffs. Die Wahl der geeigneten Klappe richtet sich hierbei nach 
der Geometrie der Klappenebene und der Aortenwurzel, um vor allem eine 
paravalvuläre Insuffizienz oder eine Ruptur zu vermeiden. Zur sicheren Ver-
wendung der großlumigen Trägersysteme ist es zudem erforderlich, die Ana-
tomie der Zugangsgefäße zu berücksichtigen. In diesem Kontext hat sich die 
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MDCT auch gegenüber der Echo-
kardiographie als empfohlene präin-
terventionelle Bildgebung durchge-
setzt, da sie neben der exakten, 
dreidimensionalen Visualisierung der 
Aortenwurzel in einer einzigen Un-
tersuchung gleichzeitig die Möglich-
keit der vollständigen Darstellung der 
aortoiliakalen Zugangswege bietet 
(Abbildung 2).  
Der Einsatz der DSCT bietet in die-
sem Zusammenhang zudem ent-
scheidende Vorteile: zum Einen ge-
lingt aufgrund der hohen zeitlichen 
Auflösung eine nahezu bewegungs-
freie Darstellung der Aortenwurzel, 
zum Anderen ermöglicht die Unter-
suchung im High-Pitch-Modus eine 
EKG-synchronisierte Darstellung des 
gesamten aortoiliakalen Zugangsweges innerhalb weniger Sekunden. Da die 
benötigte KM-Menge abhängig von der Gesamtuntersuchungszeit ist, erlaubt 
die äußerst schnelle Datenakquisition mittels High-Pitch-Modus eine Verkür-
zung der Scanzeit und somit eine Reduktion der KM-Menge, was gerade in 
dieser oft multimorbiden Patientengruppe wünschenswert ist. KM-Mengen 
von bis zu 140 Millilitern sind bei nicht optimierten Untersuchungsprotokollen 
und abhängig von dem zur Verfügung stehenden CT-System keine Selten-
heit. Eigene Analysen haben vor diesem Hintergrund gezeigt, dass die opti-
male Anpassung der KM-Injektion an die Gesamtuntersuchungszeit eine Re-
duzierung der KM-Menge auf 60 Milliliter erlaubt [14]. Im Vergleich mit einem 
Routineprotokoll mit 100 Milliliter KM erwies sich dieses Niedrig-Volumen-
Protokoll mit 60 Milliliter als nicht unterlegen und diagnostisch robust. Die 
Analyse der Bildqualität zeigte, dass auch mit reduzierter KM-Menge alle CT-
Datensätze bezüglich der TAVI Planung ohne Verlust an diagnostisch rele-
vanten Bildinformationen ausgewertet werden konnten.  
Abbildung 2 CT-Angiographie zur Planung des 
aortoiliakalen Zugangswegs vor Transkatheter-
Aortenklappenimplantation 
Mittels CT kann das gesamte aortoarterielle Ge-
fäßsystem von der Aortenwurzel bis zu den Femo-
ralarterien dargestellt werden. Wegen der großlu-
migen Trägerkatheter werden die Durchmesser der 
Iliakal- und Femoralarterien präinterventionell ge-
messen, um das Risiko von Gefäßverletzungen zu 
minimieren. 
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3.2 Zwei-Energiespektren-CT zur Diagnostik der akuten Lungen-
embolie 
 
Die Konfiguration der DSCT mit Installation von zwei Röntgenröhren in einem 
CT-Gerät bietet neben der hohen zeitlichen Auflösung auch die Möglichkeit 
einer CT-Untersuchung mit zwei unterschiedlichen Energiespektren (englisch 
„Dual Energy CT“, DECT). Dabei arbeiten beide Röntgenröhren unabhängig 
voneinander mit zwei unterschiedlichen Röhrenspannungen, z.B. Röhre A mit 
80 Kilovolt (kV) und Röhre B mit 140 kV, und erzeugen somit zwei unter-
schiedliche Röntgenspektren (Abbildung 3). 
 
 
Abbildung 3 Schematische Darstellung zweier typischer Röntgenenergiespektren (basierend auf 
[31]) 
Zusammensetzung der Röntgenspektren bei den Röhrenspannungen 80 kV und 140 kV aus dem konti-
nuierlichen Spektrum der Bremsstrahlung und dem Linienspektrum der charakteristischen Strahlung. 
 
Neben der DSCT sind Ein-Röhren-CT-Systeme unter speziellen technischen 
Bedingungen ebenfalls zur Datenakquisition mit zwei Energiespektren fähig. 
Die technisch einfachste und älteste Lösung ist hierbei die Durchführung von 
zwei sequentiellen Messungen mit zwei unterschiedlichen Röhrenspannun-
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 
A
nz
ah
l d
er
 P
ho
to
ne
n 
Photonenenergie (keV) 
80 kVp 
140 kVp 
13 
gen. Der zeitliche Versatz zwischen den beiden Akquisitionen bringt jedoch 
deutliche Nachteile, die einen klinischen Einsatz dieser Methode deutlich limi-
tieren. Die eigenen Untersuchungen wurden an einem Ein-Röhren-CT-
System durchgeführt, das durch ultraschnelles Umschalten der Röhrenspan-
nung innerhalb weniger Mikrosekunden (englisch „rapid kV switching“) an na-
hezu identischer Röhrenposition zwei Datensätze mit 80 kV und 140 kV ak-
quirieren kann. Im Gegensatz zur sequentiellen Datenakquisition ist diese 
Methode ähnlich wie die Zwei-Röhren-Lösung weniger anfällig bezüglich Be-
wegungsartefakte und erlaubt auch die Anwendung bei jodhaltig KM-
gestützten CT-Untersuchungen. 
Unter Einsatz eines der eben genannten Techniken kann das Prinzip der 
DECT dazu genutzt werden, Materialien bzw. Gewebe aufgrund unterschied-
licher Absorptionseigenschaften voneinander zu differenzieren. Während der 
Compton Effekt hauptsächlich für die Streustrahlung bei röntgenbasierten Un-
tersuchungsverfahren verantwortlich ist, wird die Absorption von Röntgen-
strahlung in Materie primär durch den photoelektrischen Effekt erklärt. Der 
Photoeffekt dominiert bei Elementen mit hoher Ordnungszahl, im Gegensatz 
zum Compton Effekt, der maßgeblich in Geweben mit niedriger Ordnungszahl 
auftritt. Beim photoelektrischen Effekt wird ein Elektron der k-Schale, d.h. der 
innersten Schale nach dem Bohr’schen Atommodell, eines Atomkerns durch 
ein einfallendes Photon gelöst – vorausgesetzt die Energie des Photons reicht 
aus, um die Bindungsenergie des k-Schalen Elektrons zu überwinden. Dieses 
Phänomen ist energieabhängig; die Wahrscheinlichkeit des Auftretens ist um-
so höher, je näher sich die Energie des einfallenden Photons der Bindungs-
energie des k-Schalen Bindungselektrons annähert. Die k-Schalen Bindungs-
energie ist unterschiedlich und steigt mit zunehmender Ordnungszahl. Die 
sogenannte k Kante (englisch „k edge“) beschreibt die Spitze im Absorptions-
spektrum, die der Energie knapp oberhalb der k-Schalen Bindungsenergie 
entspricht, da hier die Wahrscheinlichkeit des photoelektrischen Effekts am 
höchsten ist. Bei Kalzium (Ordnungszahl 20) liegt die k Kante bei 4 Kiloelekt-
ronenvolt (keV); bei Jod (Ordnungszahl 53) liegt sie bei 33,2 keV und ist somit 
knapp niedriger als die mittlere Photonenenergie eines 80-kV-
Röntgenspektrums [7]. Im Gegensatz dazu weisen die übrigen Elemente 
(Wasserstoff, Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff, Phosphat) der Weichteile 
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niedrigere k Kanten auf, so dass sich Jod und Kalzium im menschlichen Kör-
per vom Weichgewebe differenzieren lassen (Abbildung 4). Neben der Diffe-
renzierung von Harnleitersteinen oder der Berechnung virtueller Nativbilder 
aus KM-gestützten Untersuchungen zählt die Darstellung von Organperfusio-
nen nach KM-Applikation zu den klinisch wertvollen Anwendungen der DECT. 
In diesem Kontext wurde in einer eigenen Studie die Lungenperfusion bei Pa-
tienten mit Verdacht auf akute Lungenembolie mittels DECT an einem Ein-
Röhren-CT-System mit ultraschneller Umschaltung der Röhrenspannung un-
tersucht [21].  
 
 
Abbildung 4 Prinzip der Materialdifferenzierung mittels Zwei-Energiespektren-CT (basierend 
auf [7]) 
Exemplarische Darstellung der Absorptionskurven zweier fiktiver Elemente A (blaue Kurve) und B (rote 
Kurve) mit unterschiedlichen k Kanten bei 80 keV bzw. 160 keV. Element B besitzt eine höhere Ord-
nungszahl als Element A. Die Untersuchung eines Materialgemisches mit einem relativ großen Anteil 
von Element A würde aufgrund der Nähe zur k Kante bei 100 kV (durchgezogene schwarze Linie) eine 
stärkere Absorption als bei 180 kV (gestrichelte schwarze Linie) aufweisen. Umgekehrt würde sich ein 
Materialgemisch mit einem relativ großen Anteil von Element B verhalten und eine stärkere Absorption 
bei 180 kV aufweisen. 
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Abbildung 5 Anwendung der Zwei-Energiespektren-CT in der Diagnostik der Lungenembolie [21] 
In der morphologischen Darstellung (links) indiziert die intravasale KM-Aussparung (gelbe Pfeilspitze) 
die Lungenembolie. Die funktionelle Bedeutung dieser Lungenembolie, die zu einer segmentalen Perfu-
sionsminderung führt, lässt sich in der Parameterkarte (rechts) erkennen, die die Jodkonzentration im 
Lungenparenchym anzeigt und die Lungenperfusion widerspiegelt. 
 
Die akute Lungenembolie zählt zu den häufigsten klinischen Notfällen und 
erfordert aufgrund ihrer potentiellen Letalität eine rasche und präzise Diag-
nostik. Die pulmonalarterielle CTA gilt als diagnostische Methode der Wahl, 
weil sich dadurch zuverlässig und schnell pulmonalarterielle Emboli detektie-
ren lassen. Die physiologische Relevanz der Befunde kann jedoch durch die 
herkömmliche MDCT nur eingeschränkt beurteilt werden. Die funktionelle 
Bildgebung der Lungenembolie war bisher eine Domäne nuklearmedizini-
scher Methoden, in diesem Fall der Lungenperfusions-Ventilations-
Szintigraphie. Durch die Entwicklung der DECT wurde die Limitation der rein 
morphologischen Information jedoch überwunden. Neben der anatomischen 
Darstellung der Lungenarterien und der Detektion des Embolus anhand der 
intravasalen KM-Aussparung kann im gleichen Untersuchungsgang die funk-
tionell wichtige Information über die Lungenperfusion gewonnen werden. Zu 
diesem Zweck werden die spektralen Eigenschaften des Jods ausgenutzt, 
welches eine deutlich höhere Absorption bei 80 kVp im Vergleich zu 140 kVp 
aufweist. Diese Absorptionsunterschiede werden genutzt, um die Jodvertei-
lung als Surrogatparameter für die Organperfusion in farbkodierten Parame-
terkarten darzustellen. Bei Patienten mit Lungenembolie kann mittels DECT 
die hämodynamische Relevanz eines Embolus anhand von Perfusionsdefizi-
ten erkannt werden (Abbildung 5). Auch wenn der prädiktive Wert der nach-
weisbaren Perfusionsdefizite noch nicht abschließend geklärt ist, deuten bis-
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her veröffentlichte Studien einen prognostischen Nutzen bezüglich eines ne-
gativen Outcomes (z.B. intensivmedizinischer Aufenthalt oder Tod) an [44]. 
 
 
3.3 Detektor mit integriertem Analog-Digital-Wandler und dessen An-
wendung zur Darstellung schmalkalibriger Koronar-Stents 
 
Der bisher aufgezeigte Fortschritt in der Röhrentechnologie war stets begleitet 
von technischen Verbesserungen der CT-Detektoren, sei es im Hinblick auf 
die Geometrie mit zunehmender Detektorbreite oder auch durch die Weiter-
entwicklungen der verwendeten Materialien oder des funktionellen Aufbaus. 
So ist die Anwendung der DECT mittels ultraschnellem kV-Wechsel der Rönt-
genröhre nur durch die Verwendung eines darauf abgestimmten CT-Detektors 
(Gemstone-Detektor, GE Healthcare) möglich. Während konventionelle De-
tektoren häufig aus Gadoliniumoxysulfit hergestellt sind, wird bei diesem spe-
ziellen Detektor ein auf seltenen Erden-basiertes Granat-Material verwendet. 
Da dieses Szintillations-Material nach der Anregung einen deutlich schnelle-
ren Signalabfall sowie ein insgesamt geringeres Nachleuchten im Vergleich 
zu Gadoliniumoxysulfit zeigt, erfüllt es wichtige Voraussetzungen für die Mes-
sung von zwei unterschiedlichen Röntgenspektren an nahezu identischer De-
tektorposition [30]. Ferner wurden CT-Detektoren mit optimiertem Aufbau 
entwickelt, um so das Elektronenrauschen, das durch jedes einzelne elektro-
nische Bauteil verursacht wird, zu vermindern (Abbildung 6). Ein konventio-
neller CT-Detektor funktioniert nach dem Prinzip der indirekten Konversion 
und besteht aus drei Hauptelementen: (1) Szintillationsschicht, in der die 
Röntgenstrahlung in Licht umgewandelt wird; (2) Photodioden, die das Licht-
signal in elektrischen Strom umwandeln; (3) Analog-Digital-Wandler (englisch 
„analog-to-digital converter“, ADC), der das analoge Signal digitalisiert und 
auswertbar macht. Bei konventionellen Detektoren bilden der Szintillator und 
die Photodioden eine bauliche Einheit; der ADC ist als separates Modul an-
geschlossen. Der größte Nachteil dieser Bauweise ist der relativ lange Weg 
der Signalumwandlung vor allem zwischen Photodiode und ADC. Als Folge 
wird das Signal durch das inhärente Elektronenrauschen beeinträchtigt und 
unterliegt so einem gewissen Informationsverlust. In einem Detektor mit inte-
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griertem ADC (Stellar-Detektor, Siemens Healthineers) wird durch die Verei-
nigung des ADC mit den Photodioden der Übertragungsweg substantiell ver-
kürzt, was ein geringeres Elektronenrauschen sowie eine Verminderung des 
Übersprechens (englisch „cross talk“) benachbarter Schichten verursacht. 
Beides führt – in Kombination mit anderen technischen Innovationen – zu ei-
ner Verbesserung des Schichtsensitivitätsprofils und somit auch der räumli-
chen Auflösung. Diese Eigenschaft lässt sich beispielsweise in der Diagnostik 
von Patienten mit koronarer Herzerkrankung (KHK) ausnutzen, bei der eine 
exzellente Detailerkennbarkeit unter anderem nach koronarer Stentimplanta-
tion entscheidend ist.  
 
 
Abbildung 6 Schematische Darstellung der Funktionsweise moderner CT-Detektoren (basierend 
auf [46]) 
Links: Konventioneller Aufbau bestehend aus den drei Hauptelementen Szintillator, Photodiode und 
separatem Analog-Digital-Wandler (ADC). Rechts: Aufbau eines Detektors mit integriertem ADC auf 
einer einzigen Platine. Durch die bauliche Zusammenführung der Bauteile fällt die Kommunikation zwi-
schen Photodiode und ADC als zusätzliche Quelle des Elektronenrauschens weg. 
 
Die KHK stellt weltweit eines der zentralen Gesundheitsthemen dar, dessen 
Management durch die Fortschritte der MDCT in den letzten Jahrzehnten 
nachhaltig beeinflusst wurde. Gerade durch die Entwicklung extrem schneller 
und hochauflösender CT-Systeme kann mit Hilfe der MDCT heute eine Viel-
zahl klinischer Fragestellungen nicht invasiv beantwortet werden. Auch die 
Nachsorge von Patienten mit Koronarstents kann in vielen Fällen mittels 
MDCT erfolgen, um die Offenheit der Stents zu beurteilen. Bei sehr schmalka-
librigen Stents mit einem Durchmesser von weniger als 3 Millimeter ist die 
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Aussagekraft allerdings limitiert. Ei-
ner der Gründe ist dabei die be-
grenzte räumliche Auflösung der 
MDCT. Die technischen Eigenschaf-
ten der CT-Detektoren spielen in die-
sem Zusammenhang eine maßgebli-
che Rolle. Vor diesem Hintergrund 
erscheint der Einsatz eines Detektors 
mit integriertem ADC aufgrund seiner 
höheren räumlichen Auflösung in z-
Richtung zur Darstellung schmalka-
libriger Koronarstents als besonders 
gut geeignet. In einer experimentel-
len Phantomstudie wurden deshalb 
unterschiedlich große Koronarstents 
(≤ 3 Millimeter) systematisch im Hin-
blick auf ihre Detailerkennbarkeit un-
tersucht [15]. Eine Analyse semiau-
tomatisch erzeugter Intensitätsprofile 
sowohl in xy-Ebene als auch in z-
Richtung demonstrierte dabei eine 
höhere räumliche Auflösung durch Verwendung des Detektors mit integrier-
tem ADC. Auch in der subjektiven visuellen Auswertung ließ sich eine schär-
fere Abgrenzbarkeit des Stentgerüsts sowie eine bessere Lumenerkennbar-
keit nachvollziehen (Abbildung 7). Die Validierung der Erkenntnisse in der 
klinischen Praxis steht noch aus. Die Ergebnisse verdeutlichen jedoch einmal 
mehr die schrittweise Überwindung bisheriger Limitationen der Computerto-
mographie durch vielfältige technische Fortschritte. Gleichzeitig eröffnen sich 
insbesondere durch den synergistischen Effekt der einzelnen Innovationen 
stetig neue Anwendungsbereiche. 
 
 
  
Abbildung 7 Visualisierung schmalkalibriger 
Koronarstents im Phantommodell (Bildbeispiel: 
Stent mit 3 Millimeter Durchmesser) [15] 
Links: Stentdarstellung mit Standarddetektor mit 
konventionellen Untersuchungsparametern 
(Schichtdicke 0,75 Millimeter). Rechts: Stentdarstel-
lung mit verbesserter räumlicher Auflösung bei 
Verwendung eines Detektors mit integriertem ADC 
(Schichtdicke 0,5 Millimeter) 
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4 Aktuelle Herausforderungen: Anwendung technischer Entwicklungen 
zur Dosisreduktion und Evaluation der Bildqualität 
 
Die bisher dargestellten Techniken tragen dazu bei, das Einsatzspektrum der 
MDCT kontinuierlich durch präzisere anatomische und zunehmend auch funk-
tionelle Darstellungsmöglichkeiten zu erweitern. Das wachsende Einsatzge-
biet birgt jedoch aufgrund einer zu erwartenden Zunahme an Untersuchungs-
zahlen gleichzeitig die Gefahr einer steigenden Strahlenexposition für die Be-
völkerung. Analysen des Bundesamts für Strahlenschutz für den Zeitraum 
zwischen 2007 und 2014 bestätigen diesen Trend: die CT gilt aufgrund einer 
steigenden Untersuchungshäufigkeit als wesentlicher Faktor für die Zunahme 
der mittleren effektiven Dosis pro Kopf [4]. Der Einsatz der CT in der Notfall- 
und kardiovaskulären Medizin spielt in diesem Zusammenhang eine nicht un-
erhebliche Rolle. Vor diesem Hintergrund sind Entwickler und Anwender 
gleichermaßen herausgefordert, Lösungen zur Reduktion der Strahlenexposi-
tion zu suchen. Neben Aspekten, wie die rechtfertigende Indikation, die Wahl 
eines geeigneten Untersuchungsprotokolls oder optimierter Patientenlagerung 
können darüber hinaus zwei CT-technische Ansätze unterschieden werden:  
(A) Methoden, die durch Optimierung der Datenakquisition direkt zu einer Do-
sisreduktion führen  
(B) Methoden, die durch Optimierung der Datenverarbeitung eine Anpassung 
der Untersuchungsparameter und somit indirekt eine Dosisreduktion er-
lauben 
 
 
4.1 Technische Neuerungen der CT-Datenakquisition 
 
Die wichtigsten Faktoren der Datenakquisition, die einen direkten Einfluss auf 
die Strahlendosis haben und sich somit als geeignete Ansatzpunkte zur Do-
sisreduktion anbieten, sind die Expositionsdauer, das Röhrenstrom-Zeit-
Produkt, und die Röhrenspannung. 
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Reduktion der Expositionsdauer 
 
Die Expositionsdauer kann durch die Wahl des sogenannten Pitchs p (= Quo-
tient aus Tischvorschub pro Röhrenumdrehung bezogen auf die Detektorbrei-
te) beeinflusst werden. Pitchfaktoren größer als 1 bewirken dabei – bei sonst 
gleichen Untersuchungsparametern – eine Reduktion der Strahlenexposition 
um den Faktor 1/p im Vergleich zur überlappungsfreien, lückenlosen Abtas-
tung mit einem Pitchfaktor von 1. Da die gemessenen Projektionsdaten einer 
Halbrotation für die verlustfreie CT-Bildrekonstruktion prinzipiell ausreichend 
sind, kann in der klinischen Routine für die meisten Fragestellungen ein Pitch 
zwischen 1,5 und 2 gewählt werden. In der CT-Herzbildgebung musste dieses 
Prinzip jedoch mit den ersten Generationen der MDCT-Systeme verlassen 
werden, um nahezu bewegungsfreie CT-Bilder akquirieren zu können. Eine 
stark überlappende Datenakquisition (Pitch deutlich kleiner als 1) war not-
wendig, um in einem zweiten Schritt durch Synchronisation der Messdaten 
mit dem EKG-Signal einen diagnostischen Bilddatensatz berechnen zu kön-
nen (retrospektives EKG-Gating). Hauptnachteil dieser Methode ist allerdings 
die hohe Strahlenbelastung von bis zu 20 mSv. Aus diesem Grund wurden im 
Laufe der Zeit ständig neue Techniken entwickelt, die sowohl zu einer Reduk-
tion der Strahlenexposition als auch einer verbesserten zeitlichen Auflösung 
führten. Abhängig von der technischen Ausstattung des CT-Systems können 
heute fünf verschiedene Methoden zur Datenakquisition in der Herz-CT an-
gewendet werden (Abbildung 8). Hervorzuheben ist hierbei die Anwendung 
des High-Pitch-Modus von modernen DSCT-Systemen. Durch die damit ver-
bundene sehr kurze Expositionsdauer lassen sich bei CT-
Koronarangiographien geschätzte mittlere effektive Dosiswerte von unter 
1 mSv erzielen. Daneben eignet sich dieser Untersuchungsmodus auch zur 
nahezu bewegungsfreien Darstellung der extrakardialen Gefäße [23] bis ein-
schließlich der Beckengefäße und ermöglichen – wie oben gezeigt – eine Re-
duktion der KM-Menge [14]. 
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Abbildung 8 Techniken der EKG-Synchronisierung [23] 
Die Breite der grauen Balken illustriert die Dauer der CT-Messung in Bezug auf den Herzzyklus. Die 
Amplitude der grauen Balken spiegelt den während des Scans angelegten Röhrenstrom wider. (a) Ret-
rospektives EKG-Gating (englisch „retrospective ECG-gating“): Daten werden kontinuierlich über meh-
rere volle Herzzyklen mit einem niedrigen Pitch unter Verwendung einer konstanten Röhrenspannung 
gemessen. (b) Retrospektives EKG-Gating mit Röhrenstrommodulation (englisch „retrospective ECG-
Gating with tube-current-modulation“): Im Gegensatz zu (a) wird der Röhrenstrom außerhalb der EKG-
Zielphase um 50% bis 90% reduziert. (c) Prospektives EKG-Pulsing (englisch „prospective ECG-
pulsing“): Daten werden sequentiell über einen längeren Zeitraum während des Herzzyklus gemessen. 
Neben dem Anlegen des vollen Röhrenstroms während einer EKG-Zielphase wird der Röhrenstrom 
während des übrigen Datenerfassungsfensters reduziert. (d) Prospektive EKG-Triggerung (englisch 
„prospective ECG-triggering“): Im Gegensatz zu (c) erfolgt die Datenakquisition sequentiell („Step-and-
Shoot“-Technik) gezielt in einer bestimmten Zyklusphase (Diastole oder Systole). (e) Prospektiv EKG-
getriggerter High-Pitch-Modus bei DSCT: Dieser prospektiv EKG-getriggerte Scan-Modus ist nützlich, 
um bewegungsfreie Bilder während eines einzigen Herzschlags aufzunehmen, da der Tischvorschub 
extrem hoch ist.  
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Optimierung des Röhrenstrom-Zeit-Produkts 
 
Das Röhrenstrom-Zeit-Produkt hat einen direkt proportionalen Einfluss auf die 
Intensität der Röntgenstrahlung und somit auf die Strahlendosis. Die benötig-
te Strahlendosis ist jedoch auch abhängig von der jeweiligen zu untersuchen-
den Körperregion und kann sowohl in der xy-Ebene (Körperquerschnittsebe-
ne) als auch in z-Richtung (Körperachse) variieren. Am deutlichsten lässt sich 
dieses Prinzip an der CT-Untersuchung der HWS veranschaulichen. Die obe-
re und mittlere HWS mit ihrem schmalen, rundlichen Querschnitt hat einen 
niedrigeren Dosisbedarf als die untere HWS, die von dem breiten, querovalen 
Schultergürtel umgeben ist. Ebenso ist die Strahlenabsorption durch die knö-
chernen Strukturen der Schultern im seitlichen Strahlengang deutlich höher 
als im anterior-posterioren Strahlengang. Folglich sollte das Röhrenstrom-
Zeit-Produkt an die jeweiligen anatomischen Regionen angepasst werden, um 
eine möglichst gleichmäßige und hohe Bildqualität über mehrere Körperregio-
nen und gleichzeitig eine optimal verteilte Strahlendosis zu erzielen. Techni-
sche Lösungen zur automatischen Röhrenstrommodulation sind mittlerweile 
fester Bestandteil aller aktuellen MDCT-Systeme und kommen routinemäßig 
in der klinischen Bildgebung zum Einsatz [24]. Darüber hinaus kann durch 
eine Anpassung der Patientenlagerung der Untersuchungsquerschnitt gezielt 
so verändert werden, dass Bildqualität und Strahlendosis weiter optimiert 
werden.  
In diesem Zusammenhang wurde in einer Studie der eigenen Arbeitsgruppe 
der Einfluss der Schwimmerposition (ein Arm über dem Kopf, der andere Arm 
neben dem Torso) auf die Bildqualität und Strahlendosis im Vergleich zur 
Standardlagerung (beide Arme neben dem Torso) bei CT-Untersuchungen 
der Halswirbelsäule untersucht [49]. Als Ergebnis konnte gezeigt werden, 
dass vor allem Patienten ab einem Body-Mass-Index von 20 kg/m2 von der 
Schwimmerposition profitieren. Die Dosisersparnis betrug im Mittel mindes-
tens 6%, konnte jedoch in der Gruppe der normalgewichtigen Patienten im 
Idealfall auf fast 38% gesteigert werden. Gleichzeitig ließ sich die Beurteilbar-
keit des zervikothorakalen Übergangs der Halswirbelsäule gerade bei stark 
übergewichtigen Patienten deutlich verbessern.  
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Auch bei der Ganzkörper-CT von Schwerverletzten spielt die Lagerung der 
Arme eine entscheidende Rolle im Hinblick auf Bildqualität und Strahlendosis. 
Im interdisziplinären Versorgungsalgorithmus der eigenen Klinik ist die Rü-
ckenlage des Patienten auf dem CT-Tisch mit kreuzweise auf dem Torso ge-
lagerten Armen als Standardlagerung definiert. Im Vergleich zur Armposition 
parallel zum Körper sind in der gekreuzten Lagerung die Streifenartefakte im 
Abdomen deutlich vermindert. Alternativ wird von anderen Zentren eine Arm-
lagerung neben Kopf während der CT Untersuchung des Torso vorgeschla-
gen, da hierdurch sowohl die Artefaktbildung als auch die Strahlendosis wei-
ter reduziert werden können [16]. Dieser Ansatz birgt jedoch das Risiko der 
sekundären Dislokation von Schulterverletzungen und einen potenziellen 
Zeitverlust. Deshalb sollte dieses Vorgehen zumindest bei nicht ansprechba-
ren Patienten vermieden werden, wenn Verletzungen der oberen Extremitäten 
nicht auszuschließen sind. 
 
 
Automatische Selektion der Röhrenspannung 
 
Während zwischen Röhrenstrom und der resultierenden Strahlendosis ein 
weitgehend linearer Zusammenhang besteht, ist der Einfluss der Röhren-
spannung überproportional stärker. So bewirkt bei konstanter Röhrenstrom-
stärke die Senkung der Röhrenspannung von 120 kV auf 80 kV eine Vermin-
derung der Strahlendosis um ca. 65%. In der praktischen Anwendung fällt 
diese Dosisreduktion jedoch gemäßigter aus, da die Reduktion der Röhren-
spannung eine simultane Anpassung des Röhrenstroms erfordert, um einem 
gesteigerten Bildrauschen entgegenzuwirken. Neben einer relevanten Sen-
kung der Strahlendosis hat die Anwendung niedriger Röhrenspannungen je-
doch gleichzeitig den Vorteil der verstärkten Absorption durch jodhaltiges KM, 
da sich die mittlere Photonenenergie des Röntgenspektrums der k Kante von 
Jod annähert. Diese Eigenschaft ist besonders bei CT-Angiographien vorteil-
haft, da hier der Gefäßkontrast verstärkt und unter Umständen die Kontrast-
mittelmenge verringert werden kann. In einer Phantomstudie der eigenen Ar-
beitsgruppe wurde vor diesem Hintergrund, der Zusammenhang zwischen 
Röhrenspannung, Strahlendosis und der Detektion von Endoleaks bzw. in-
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Stent-Thrombosen nach Aortenstentimplantation untersucht [8]. Durch Reduk-
tion der Röhrenspannung von 120 kV auf 80 kV konnte unter gleichzeitiger 
Verwendung einer automatischen Röhrenstrommodulation der CT-Dosisindex 
(CTDI) als Surrogatparameter der Strahlendosis um ca. 58% gesenkt werden, 
ohne dass ein Verlust an diagnostischer Genauigkeit festzustellen war. 
Abgesehen von dem erhöhten Kontrast bei Gefäßdarstellungen, bei denen es 
sich in der Regel um einen Hochkontrast handelt, kann durch Anpassung der 
Röhrenspannung auch die Visualisierung von Niedrigkontrastläsionen, z.B. 
fokalen Leberherden, beeinflusst werden. In einer systematischen ex-vivo 
Studie an einem anthropomorphischen Phantom konnte gezeigt werden, dass 
der Parenchym-Läsions-Kontrast in der Leber durch Senkung der Röhren-
spannung signifikant verbessert werden kann [58]. Durch eine gleichzeitige 
Adaption des Röhrenstroms konnte – unter Verwendung eines modell-
basierten iterativen Rekonstruktionsalgorithmus – auch bei einer niedrigeren 
Strahlendosis eine vergleichbare Detektierbarkeit fokaler Leberläsionen er-
reicht werden. Eine weitere Beobachtung in dieser Studie war, dass die allei-
nige Absenkung der Röhrenspannung zwar das Kontrast-zu-Rausch-
Verhältnis signifikant verbessert, jedoch ohne Anpassung der automatischen 
Röhrenstrommodulation zu einer Erhöhung der Strahlendosis führen kann. 
Erst die Adaption der Zielgröße der automatischen Röhrenstrommodulation, 
in diesem Fall des Rauschindex NI (englisch „noise index“), ermöglicht eine 
Senkung der Strahlendosis und gleichzeitig eine Verbesserung des Niedrig-
kontrasts. Die technischen Ansätze der automatischen Röhrenstrommodulati-
on sind bekanntermaßen von Hersteller zu Hersteller verschieden, dennoch 
wird durch die Ergebnisse dieser Studie auch das komplexe Zusammenspiel 
zwischen Röhrenstrom und Röhrenspannung verdeutlicht.  
Für den Anwender ist aufgrund des nicht linearen Zusammenhangs bei den 
meisten CT-Untersuchungen schwierig vorherzusagen, welchen Effekt die 
Änderung der Röhrenspannung auf die resultierende Bildqualität und Strah-
lendosis haben wird. Analog zur automatischen Röhrenstrommodulation bie-
ten daher einige Hersteller mittlerweile auch Softwarelösungen an, die die 
Röhrenspannung automatisch und individuell an den Patienten anpassen, 
sogenannte automatische Selektion der Röhrenspannung (englisch „automa-
ted tube voltage selection“, ATVS; Abbildung 9). Hierbei wird auf Basis des 
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Topogramms für jede verfügbare Röhrenspannung ein Röhrenstromprofil ent-
lang der Körperachse errechnet, um das vom Anwender gewünschte Kon-
trast-zu-Rausch-Verhältnis (englisch „contrast-to-noise-ratio“, CNR) als Indi-
kator für die Bildqualität zu erzeugen. Der Anwender macht dabei die Wahl 
des CNR in der Regel abhängig von der jeweiligen Fragestellung: So wird 
beispielsweise bei KM-gestützten CT-Angiographien ein möglichst hoher Jod-
Gewebe-Kontrast auch auf Kosten eines erhöhten Bildrauschens angestrebt; 
im Gegensatz dazu sollte bei nativen CT-Untersuchungen des Bewegungs-
apparates das Bildrauschen möglichst gering sein, während der Jodkontrast 
keine Rolle spielt. Das ATVS-Programm wählt schließlich die günstigste 
Kombination aus Röhrenspannung und Röhrenstromprofil, um das gewünsch-
te CNR mit der geringstmöglichen Dosis zu erzielen. 
 
 
Abbildung 9 Funktionsprinzip der automatischen Selektion der Röhrenspannung [36] 
Anhand des Topogramms (A) wird ein Patienten-spezifisches Absorptionsprofil entlang der Körperach-
se z erstellt (B). Die Software berechnet daraufhin für jede mögliche Röhrenspannung ein individuelles, 
Dosis-moduliertes mAs-Profil (C), um ein vom Anwender definiertes Kontrast-zu-Rausch-Verhältnis zu 
gewährleisten. Auf Basis des Röhrenstroms und der Röhrenspannung kann die Software den CTDI als 
Surrogat der Strahlendosis abschätzen und automatisch die niedrigste Dosiseinstellung wählen. In dem 
hier illustrierten Fall würde die CT-Untersuchung mit 100 kVp den niedrigsten CTDI ergeben. 
 
In einer eigenen Studie wurde die Wirksamkeit einer solchen Softwarelösung 
im klinischen Einsatz untersucht [36]. Dazu wurden die Datensätze von 72 
Patienten analysiert, die CT-Angiographien des Herzens oder der Aorta erhal-
ten haben. Alle Patienten waren im Rahmen klinisch indizierter Verlaufskon-
trollen zweimal mittels CT derselben Körperregion untersucht worden. Bei der 
Erstuntersuchung erfolgte die Einstellung der Röhrenspannung manuell auf 
Basis des Body-Mass-Index des Patienten; bei der Folgeuntersuchung wurde 
die Röhrenspannung automatisch per ATVS-Software gewählt. Die Auswer-
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tung zeigte die Vorteile der Programm-gestützten Selektion der Röhrenspan-
nung, die zuverlässig eine kontrastreichere Darstellung der vaskulären Struk-
turen bei gleichzeitig signifikanter Dosisreduktion erlaubt. Nachfolgende Aus-
wertungen multizentrischer, internationaler Datenbanken haben mittlerweile 
den relevanten Beitrag der ATVS-Software zur Dosisreduktion KM-gestützter 
CT-Untersuchungen belegt [56]. 
 
 
4.2 Innovation der CT-Datenverarbeitung: Iterative Rekonstruktion 
 
Das Ausmaß der Dosisreduktion durch Optimierung der Akquisitionsparame-
ter ist jedoch limitiert. Grund ist der inverse Zusammenhang zwischen Strah-
lendosis und Bildrauschen, welches die diagnostische Bildqualität beeinflusst. 
Bei gegebener Strahlendosis kann bei bisherigen CT-Systemen das Ausmaß 
des Bildrauschens abhängig von der Fragestellung lediglich durch eine Erhö-
hung der Schichtdicke und durch die Wahl eines weichen, glättenden Rekon-
struktionskerns vermindert werden. Optimierte CT-Protokolle sind jedoch be-
reits auf diese Parameter der Datennachbearbeitung abgestimmt und erlau-
ben nur wenig Spielraum für eine weitere Dosisreduktion mit den herkömmli-
chen Methoden. 
Mit dem Einsatz moderner CT-Systeme hat sich jedoch die Möglichkeit eröff-
net, das Bildrauschen bereits im Prozess der Datenverarbeitung, d.h. wäh-
rend der Bildrekonstruktion, zu vermindern. Das bisher etablierte Rekonstruk-
tionsverfahren ist die sogenannte gefilterte Rückprojektion (englisch „filtered 
back projection“, FBP), ein Algorithmus, der mit Hilfe analytischer Rechenme-
thoden aus den gemessenen Schwächungsprofilen (primäre Rohdaten) die 
CT-Schichtbilder generiert (Abbildung 10).  
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Abbildung 10 Vereinfachtes Schema der CT-Datenakquisition und CT-Datenrekonstruktion mit-
tels gefilterter Rückprojektion [22] 
Prinzipiell werden im Rahmen der CT-Datenakquisition Photonen mit bekannter Intensität von der Rönt-
genquelle in Form der Röntgenstrahlen emittiert und nach Durchdringen eines Objekts auf der gegen-
überliegenden Seite mittels Detektor registriert. Gemäß dem Gesetz der Abschwächung nimmt die 
Intensität aufgrund der Wechselwirkungen innerhalb des Objekts exponentiell ab. Aufgrund der poly-
chromatischen Zusammensetzung der emittierten Röntgenspektren werden im Detektor Intensitätsprofi-
le gemessen.  
Im Rahmen des Rekonstruktionsprozesses wird aus den gemessenen Intensitätsprofilen ein Abbild des 
untersuchten Objekts generiert. Zunächst werden hierzu die Intensitätswerte in Schwächungswerte 
(Projektionsdaten, primäre Rohdaten) transformiert. Dann werden die Projektionsdaten unter Verwen-
dung verschiedener Faltungskerne gefiltert, um spezifische Bildeigenschaften für Weichgewebe- oder 
Hochkontrastvisualisierung zu erzeugen. Schließlich werden aus den gefilterten Projektionsdaten CT-
Bilder des untersuchten Objekts mittels Rückprojektion in den Bilddatenraum erzeugt.  
Grundsätzlich sind zur Bilderstellung mehrere Projektionen erforderlich, um das mathematische System 
mit mehreren Gleichungen und Variablen zu lösen und das endgültige CT-Bild zu erzeugen. Im Falle 
der gefilterten Rückprojektion sind zudem vereinfachende Annahmen im Hinblick auf den Prozess der 
Datenakquisition notwendig, um das mathematische Gleichungssystem mithilfe analytischer Methoden 
lösen zu können: der Röntgenstrahl wird als Linienstrahl und nicht als dreidimensionaler Kegelstrahl, 
der Brennfleck als ein unendlich kleiner Punkt und der Messpunkt des abgeschwächten Röntgenstrahls 
wird als zentraler Punkt in der Detektorzelle angenommen. 
 
Diese Methode der Bildverarbeitung steht dem Anwender aufgrund mathema-
tisch vereinfachter Annahmen, die z.B. die Strahlengeometrie oder die statis-
tische Photonenverteilung betreffen, bereits bei Systemen mit relativ geringer 
Rechenleistung zur Verfügung. Die steigende Rechenleistung moderner CT-
Systeme ermöglicht darüber hinaus die Anwendung komplexerer, weniger 
stark vereinfachter Rekonstruktionsalgorithmen, sogenannte iterative Rekon-
struktion (IR; Abbildung 11) [22]. Im Gegensatz zur FBP, in der immer Metho-
den der analytischen Mathematik Anwendung finden, werden bei der IR zum 
Teil sehr unterschiedliche mathematischen Lösungsstrategien eingesetzt.  
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Abbildung 11 Schematische Darstellung des Prinzips der iterativen Rekonstruktion im Rohda-
tenraum [22] 
Durch die Datenakquisition werden Projektionsdaten (primäre Rohdaten) erzeugt (1). Gleichzeitig kann 
eine erste Bildschätzung, z.B. auf Basis eines mittels FBP erzeugten Bilds, entworfen werden (2). Aus 
diesem Erstentwurf können mittels Vorwärtsprojektion synthetische Rohdaten generiert werden. Die 
Vorwärtsprojektion entspricht einer Simulation der Datenakquisition. Die synthetischen und gemesse-
nen Projektionsdaten können dann miteinander verglichen werden (3). Im Falle einer Abweichung der 
synthetischen von den gemessenen Projektionsdaten erfolgt eine Korrektur der Daten basierend auf 
den Eigenschaften und Annahmen des zugrundeliegenden Algorithmus (4). Die korrigierten Daten kön-
nen dann erneut mit den gemessenen Daten verglichen werden. Dieser Zyklus des Vergleichens und 
Korrigierens wird solange wiederholt (5), bis eine durch den Algorithmus vordefinierte Bedingung er-
reicht ist und das endgültige Bild rekonstruiert werden kann (6).  
 
Die Intention der Entwicklung der IR-Algorithmen ist jedoch bei allen Herstel-
lern zunächst gleich: Es soll mit Hilfe der IR indirekt eine Reduktion der Strah-
lendosis durch die Verminderung des Bildrauschens erreicht werden. Darüber 
hinaus kann abhängig von dem zugrundeliegenden Algorithmus auch eine 
Verbesserung der Bildqualität durch Artefaktreduktion erzielt werden. Trotz 
methodischer Unterschiede ist in allen IR-Lösungen ein sich wiederholender 
Zyklus integriert, der den Vergleich und die Korrektur von Informationen bein-
haltet. Dieser iterative Prozess kann sowohl im Bild- als auch im Rohdaten-
raum stattfinden und unterschiedliche Annahmen, z.B. zur Geometrie des 
Röntgenstrahls oder Detektors, berücksichtigen. Dementsprechend kann die 
Komplexität eines solchen Algorithmus beliebig gesteigert werden. Dabei ist 
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jedoch zu beachten, dass mit der Komplexität der Rechenprozesse auch die 
Anforderungen an die Rechenleistungen der CT-Systeme steigen. Da die All-
tagstauglichkeit eines Rekonstruktionsalgorithmus auch durch die Geschwin-
digkeit der Bilderzeugung bestimmt wird, muss also ein Kompromiss zwi-
schen Qualität und Quantität gefunden werden. Bis auf einzelne Ausnahmen 
wird dieser Grundsatz bei den aktuell angebotenen IR-Algorithmen respek-
tiert, so dass sich die Rechenzeiten im Vergleich zur FBP nicht (Beispiel 
ASIR: kein Zeitunterschied [48]) bzw. nur gering (Beispiel SAFIRE: durch-
schnittliche Verlängerung um den Faktor 2, d.h. 20 Bilder pro Sekunde mit 
SAFIRE statt 40 Bilder pro Sekunde mit FBP [47]) und ohne relevanten Ein-
fluss auf den klinischen Ablauf verlängern. 
 
 
Phantommessungen 
 
Vor Anwendung der IR in der klinischen Praxis wurden mehrere IR-
Algorithmen in Phantomstudien im Hinblick auf objektive Bildqualitätsparame-
ter getestet. Dabei konnte für die untersuchten IR-Algorithmen eine deutliche 
Minderung des Bildrauschens im Vergleich zur FBP gezeigt werden. Gleich-
zeitig ließen sich Verbesserungen des Signal-zu-Rausch- (SNR) und Kon-
trast-zu-Rausch-Verhalten (CNR) feststellen [9]. Diese Ergebnisse sind je-
doch nicht nur bei der komplexen Modell-basierten iterativen Rekonstruktion 
(MBIR bzw. Veo, GE Healthcare) sondern auch bei der vergleichsweise ein-
fachen adaptiven statistischen iterativen Rekonstruktion (ASiR, GE 
Healthcare) zu beobachten (Abbildung 12) [19]. Das Ausmaß der Verbesse-
rungen der Bildqualitätsindikatoren kann sich jedoch dabei von Produkt zu 
Produkt unterscheiden. 
Beispielsweise ermöglicht die Anwendung der Sinogramm-gestützten iterati-
ven Rekonstruktion (SAFIRE, Siemens Healthineers) eine Rauschreduktion 
zwischen 10% und 60%. Im Vergleich dazu erlaubt der Einsatz von iDose4 
(Philips Healthcare) bzw. adaptive iterative Dosisreduktion (AIDR, Toshiba 
Medical Systems) im Phantomexperiment eine Rauschminderung von 11% 
bis 55% bzw. 35% bis 44% im Vergleich zu FBP [22]. Der subjektive Bildein-
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druck kann dabei im Ergebnis jedoch sehr unterschiedlich sein. Beispielswei-
se erzeugen einige dieser IR-Techniken bei einer sehr starken Rauschreduk-
tion sehr plastisch erscheinende CT-Bilder. Folglich wird die größtmögliche 
Rauschunterdrückung dieser IR-Algorithmen aufgrund dieser ungewohnten 
Bildeigenschaft nur selten angewandt. Insgesamt bilden diese und andere 
Erkenntnisse aus den Phantomexperimenten die vielversprechende Grundla-
ge für die Anwendung der IR in der klinischen Praxis. 
 
	
	
Abbildung 12 Objektive Parameter der Bildqualität eines iterativen Rekonstruktionsalgorithmus 
(Beispiel: ASiR, GE Healthcare) im Vergleich zur gefilterten Rückprojektion [19] 
Die Auswertung der Messungen im Phantommodell zeigt in diesem Fall eine stetige Reduktion des 
Bildrauschens („noise“) sowie eine stetige Steigerung des Signal- (SNR) und Kontrast-zu-Rausch-
Verhältnisses (CNR; in zwei unterschiedlichen Niedrigkontraststufen: 1,0% und 0,5%) abhängig von der 
gewählten Stufe des Algorithmus. Die Stufe ASIR 0 bedeutet dabei, dass keine iterative Rechenmetho-
de angewendet wir und somit nur die gefilterte Rückprojektion zum Einsatz kommt. Im Gegensatz dazu 
bedeutet ASIR 100, dass die iterative Berechnungsmethode bis zum maximal definierbaren Endpunkt 
Anwendung findet und der Einfluss von FBP auf das erzeugte CT-Bild minimiert ist. Die Beobachtungen 
treffen sowohl auf rekonstruierte als auch auf reformatierte Datensätze zu.	
 
 
Anwendung in der Notfallradiologie 
 
In der Notfallradiologie spielt vor allem der Aspekt der Dosisreduktion ohne 
Verlust an diagnostischer Aussagekraft ein Rolle, wenn man bedenkt, dass 
die Anzahl der CT-Untersuchungen von Notfallpatienten innerhalb der letzten 
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Jahre nahezu exponentiell angestiegen ist. Langzeitdaten belegen in diesem 
Zusammenhang für den Zeitraum zwischen 1995 und 2007 einen Zuwachs 
der CT-Untersuchungen bei Patienten, die in der Notaufnahme eines Kran-
kenhauses vorstellig wurden, von jährlich 14,2% [38]. Während im Jahr 1995 
nur 2,8% der Patienten in der Notaufnahme mittels CT untersucht wurden, lag 
der Anteil im Jahr 2007 bereits bei 13,1%. Gleichzeitig belegen die Daten, 
dass deutlich mehr als die Hälfte der Patienten, die in einer Notaufnahme ver-
sorgt werden, in die Altersgruppe unter 40 Jahre fallen. Insbesondere unter 
Berücksichtigung dieses großen Anteils an jungen Patienten sind Strategien 
zur Dosisreduktion in der Notfallradiologie von zentraler Bedeutung [50]. 
 
Eine der häufigsten Indikationen zur Bildgebung bei Notfallpatienten ist das 
Trauma der Halswirbelsäule (HWS). In bis zu 6% aller Patienten mit stump-
fem Traumamechanismus liegt eine Verletzung der Halswirbelsäule und/oder 
der angrenzenden Strukturen vor. Insbesondere aufgrund des potentiellen 
Risikos neurologischer Folgeverletzungen ist die Anforderung einer Bildge-
bung der HWS nach Trauma in den meisten Fällen eine Vorsichtsmaßnahme, 
um die Folgen nicht behandelter, relevanter Verletzungen zu vermeiden. Trotz 
Anwendung klinischer Entscheidungsregeln, wie z.B. der „Canadian C-spine 
rule“ oder der „National Emergency X-Radiography Utilization Study (NE-
XUS)“ Kriterien, lässt sich in den allermeisten radiologischen Untersuchungen 
keine HWS-Verletzung feststellen [45]. Prinzipiell kann die radiologische Be-
urteilung von Verletzungen der HWS mittels Radiographie in zwei oder drei 
Ebenen, CT oder auch Magnetresonanztomographie erfolgen. Letztere 
kommt aus überwiegend logistischen Gründen in der Akutsituation jedoch nur 
in Ausnahmefällen zum Einsatz. Während unter Berücksichtigung von Strah-
lendosis und Verfügbarkeit in den Empfehlungen des American College of 
Radiology (ACR) aus dem Jahr 2002 noch die Projektionsradiographie vor der 
CT als initiales bildgebendes Verfahren bevorzugt wurde, findet bereits seit 
2007 ein Paradigmenwechsel statt. Seitdem empfehlen verschiedene Fach-
gesellschaften (z.B. ACR) den primären Einsatz der MDCT zur initialen Abklä-
rung eines HWS-Traumas, da diese eine deutlich höhere Sensitivität im Ver-
gleich zur Projektionsradiographie besitzt. Während Röntgenaufnahmen in 
Meta-Analysen eine Sensitivität von 54% aufweisen, werden mittels MDCT 
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Sensitivitätswerte von 98% erreicht [25]. Gleichzeitig wird jedoch auch auf 
eine deutlich höhere Strahlenbelastung durch die MDCT hingewiesen: Mittlere 
effektive Dosiswerte von 2,9 Millisievert (mSv) bis zu 26 mSv der CT stehen 
effektiven Dosiswerten zwischen 0,9 mSv und 4,0 mSv der Projektionsradio-
graphie gegenüber. Nichtsdestotrotz wurde in Abwägung des relativen Risiko-
Nutzen-Verhältnisses die MDCT bereits vor Implementierung der IR der Ein-
satz der MDCT zur Beurteilung der HWS unabhängig vom Alter, Geschlecht 
und Frakturrisiko des erwachsenen Patienten befürwortet [57].  
 
	
Abbildung 13 Einsatz der iterativen Rekonstruktion in der HWS-Bildgebung nach Trauma [18] 
Vergleich der sagittalen Reformationen der HWS zweier verschiedener Patienten: links wurden die CT-
Bilder mittels gefilterter Rückprojektion rekonstruiert, rechts mittels ASiR, einem 2008 eingeführten IR-
Algorithmus. In der Beurteilung der subjektiven Bildqualität lässt sich kein offensichtlicher Unterschied 
feststellen. Im Gegensatz dazu sind anhand der Dosiskenngrößen CT-Dosis-Index (CTDI) und Dosis-
Längen-Produkt (DLP) deutliche Dosiseinsparungen durch Anwendung der IR erkennen: FBP-Bild mit 
CTDIvol = 21,93 mGy und DLP = 420,25 mGy cm (entspricht einer geschätzten effektiven Dosis von 2,3 
mSv) gegenüber ASiR-Bild mit CTDIvol = 6,54 mGy und DLP = 156,23 mGy cm (entspricht einer ge-
schätzten effektiven Dosis von 0,8 mSv). Zum Vergleich liegt die mittlere effektive Dosis für Röntgen-
aufnahmen der HWS bei ca. 0,3 mSv mit eine Spannbreite von 0,02 mSv für Aufnahmen in einer Ebene 
bis zu 1,1 mSv für Aufnahmen in zwei Ebenen [12]. 
 
Die potentielle Dosisreduktion durch Anwendung der IR in einem klinischen 
Routineprotokoll wurde in einer retrospektiven Analyse der eigenen Arbeits-
gruppe untersucht. Dazu wurden die CT-Bilder der HWS nach Trauma und 
die dazugehörigen Dosisberichte von zwei Patientengruppen mit vergleichba-
rer Körperstatur ausgewertet. Das CT-Protokoll der Studiengruppe war unter 
Verwendung der IR dosisreduziert; das CT-Protokoll der Kontrollgruppe ent-
sprach dem Standardprotokoll unter Verwendung von FBP zur Bildrekonstruk-
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tion. Beide Protokolle lieferten dabei eine vergleichbare Bildqualität ohne rele-
vante diagnostische Einschränkungen (Abbildung 13). Durch Einsatz der IR in 
der CT-Diagnostik nach HWS Trauma konnte jedoch die geschätzte mittlere 
effektive Dosis um über 50% auf ca. 1,1 mSv gesenkt werden [18]. Somit 
können selbst mittels MDCT Dosiswerte erreicht werden, die sich dem Niveau 
von Röntgenuntersuchungen der HWS annähern, und das Risiko-Nutzen-
Verhältnis der CT weiter verbessert werden. Die Argumentation für den pri-
mären Einsatz der MDCT nach HWS-Trauma kann dadurch erleichtert wer-
den, insbesondere da zudem die diagnostische Aussagekraft der MDCT in 
Bezug auf Verletzungen der HWS der von Röntgenuntersuchungen deutlich 
überlegen ist [20]. 
 
Neben dem Monotrauma treten HWS-Verletzungen häufig auch bei Schwer-
verletzten im Rahmen von Polytraumata auf. Die Versorgung dieser Patien-
tengruppe stellt aufgrund der zum Teil komplexen Verletzungsmuster für alle 
beteiligten Fachdisziplinen eine be-
sondere Herausforderung dar. Ne-
ben Anästhesie und Unfallchirurgie 
übernimmt auch die Radiologie 
durch Einsatz und Optimierung der 
Bildgebung im initialen Management 
zentrale Aufgaben, die für eine adä-
quate Versorgung unerlässlich sind. 
Durch die gezielte Anwendung des 
am besten geeigneten Untersu-
chungsverfahrens sollen strukturiert 
alle Verletzungen detektiert werden. 
Dies bildet im weiteren Verlauf die 
Basis für die prioritäten-orientierte 
Therapie. Die konventionelle Radio-
graphie sowie auch die Sonographie 
spielen in diesem Setting insgesamt 
nur noch eine deutlich untergeordne-
Abbildung 14 Integration der CT-Angiographie 
der unteren Extremität in ein Standard-
Ganzkörper-CT-Protokoll bei Polytrauma [16] 
Durch die Verlängerung des Scanfelds in der arteri-
ellen Phase können die Frakturen des rechten 
Femurs sowie der rechten und linken Tibia erfasst 
werden. Gleichzeitig ist die Verletzung der rechten 
Femoralarterie auf Höhe der dislozierten Schaftfrak-
tur zu erkennen. 
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te Rolle [20]. In der frühen diagnostischen Phase gilt die MDCT mittlerweile 
als diagnostische Methode der Wahl und wird in der Regel als Ganzkörper-CT 
(GKCT) von Kopf und Rumpf durchgeführt [16,40]. Moderne MDCT-Systeme 
lassen jedoch auch ohne relevanten Zeitverlust die Anpassung eines Routine-
GKCT-Protokolls an das jeweilige Verletzungsmuster zu, so dass stets eine 
vollständige Erfassung des Verletzungsausmaßes mit nur einem einzigen Un-
tersuchungsverfahren gewährleistet werden kann (Abbildung 14).  
Multizentrisch angelegte Studien und Metaanalysen konnten zudem belegen, 
dass der routinemäßige Einsatz der GKCT bei Schwerverletzen mit einer 
deutlich verminderten Mortalitätsrate assoziiert ist [5,29]. Auch wenn dieser 
Überlebensvorteil eine gute Rechtfertigung zur Anwendung von Röntgen-
strahlen ist, sollte dennoch nach dem ALARA-Prinzip angestrebt werden, die 
applizierte Strahlendosis auf das nötige Minimum zu reduzieren.  
Vor diesem Hintergrund wurde in einer eigenen Studie die Implementierung 
der IR in ein Routine-GKCT-Protokoll zur Diagnostik von Schwerverletzten im 
Hinblick auf die Strahlendosis evaluiert [17]. Die Analyse der Dosisberichte 
erbrachte hierbei, dass durch Einsatz der IR die Strahlenexposition signifikant 
gesenkt werden konnte, ohne dass die Bildqualität relevant beeinträchtigt 
wurde. Abhängig von der einzelnen Körperregion fiel die Dosisersparnis un-
terschiedlich aus (Kopf ca. 10%, Hals/Thorax ca. 30%, Abdomen ca. 34%); 
insgesamt konnte die geschätzte effektive Dosis um ca. 30% reduziert wer-
den (Abbildung 15). Die eigenen Ergebnisse spiegeln auch die Erfahrungen 
anderer Arbeitsgruppen wieder, die von Dosiseinsparungen von ca. 20% bei 
der GKCT [42], ca. 30% bei der Thorax-CT [51] und ca. 33% bei der Abdo-
men-CT [54] unter Verwendung desselben IR-Algorithmus berichten. 
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Abbildung 15 Dosisreduktion durch Einsatz der iterativen Rekonstruktion in der Ganzkörper-CT 
von Schwerverletzten 
Durch Einsatz der iterativen Rekonstruktion kann die Gesamtdosis im Vergleich zu einem FBP-
Standardprotokoll um ca. 30% von 24,4 mSv auf 17,2 mSv gesenkt werden. Dies ist vor allem auf die 
Dosisersparnis von ca. einem Drittel in den Untersuchungsregionen „Hals/Thorax“ und „Abdomen“ zu-
rückzuführen ist. Das Einsparpotential der Strahlendosis fällt im Kopfbereich mit ca. 10% zwar geringer, 
aber dennoch signifikant aus. 
 
 
Anwendung in der kardiovaskulären Bildgebung 
 
In der kardiovaskulären Diagnostik soll durch den Einsatz der IR neben einer 
Dosisreduktion auch eine Verbesserung der Bildqualität erreicht werden. Häu-
fige Probleme, die in der Evaluation der Koronararterien auftreten, sind zum 
einen ein erhöhtes Bildrauschen, welches vor allem bei Niedrigdosis-
Untersuchungen oder auch bei adipösen Patienten auftritt; zum anderen wird 
die Beurteilbarkeit durch Artefakte von Hochkontraststrukturen, wie kalzifizier-
te Plaques oder Koronarstents beeinflusst. Die IR bietet die Möglichkeit die 
CT-Protokolle an die jeweilige Fragestellung anzupassen und die oben ge-
nannten Herausforderungen zu adressieren [6,11]. 
Aufgrund der schmalen Durchmesser der Koronararterien und der nur gerin-
gen relativen Dichteunterschiede zum umgebenden Gewebe wirkt sich hier 
ein erhöhtes Bildrauschen besonders negativ auf die Beurteilbarkeit auf. Um 
diesem Problem entgegenzuwirken, werden - bezogen auf die Organgröße - 
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in der Koronar-CTA relativ hohe Dosisleistungen verwendet. Bei extrem adi-
pösen Patienten kann durch Steigerung der Strahlendosis das die Bildqualität 
bestimmende Bildrauschen jedoch nur bis zu einem gewissen Grad kompen-
siert werden, sofern die Bildrekonstruktion mittels FBP erfolgt. Die Anwen-
dung der IR bietet in diesem Einsatzgebiet entscheidende Vorteile und erlaubt 
durch eine Reduktion des Bildrauschens eine Verbesserung der Bildqualität 
(Abbildung 16).  
 
	
Abbildung 16 Einsatz der iterativen Rekonstruktion zur Verbesserung der Bildqualität bei extre-
mer Adipositas [6] 
Die Rekonstruktionen der rechten Koronararterie wurden aus dem gleichen Datensatz jedoch mit unter-
schiedlichem Rekonstruktionsalgorithmus generiert (oben: IR, unten: FBP). Ein Vergleich der mittels 
Region-of-Interest-Analyse gemessenen Standardabweichung der mittleren CT-Dichte als Indikator des 
Bildrauschens zeigt die bessere Rauschunterdrückung durch IR (Standardabweichung: 17,6 Hounsfield-
Einheiten) im Vergleich zur FBP (Standardabweichung: 22,1 Hounsfield-Einheiten)  
 
Neben dem Bildrauschen beeinträchtigen auch stark verkalkte Gefäßplaques 
die Evaluation der Koronararterien mittels Koronar-CTA. Häufig wird aufgrund 
von Blooming-Artefakten das Ausmaß einer Stenose entweder überschätzt 
oder eine zuverlässige Beurteilung des Stenosegrads vollständig verhindert, 
was in der Regel eine weitere Abklärung mittels Herzkatheter-Untersuchung 
zur Folge hat. Diese Blooming-Artefakte sind letztlich Ergebnis einer artifiziel-
len Aufhärtung der Röntgenstrahlen und von Partialvolumeneffekten und sind 
durch herkömmliche, FBP-basierte Rekonstruktionsverfahren nur bedingt kor-
rigierbar. Demgegenüber führen einzelne IR-Algorithmen aufgrund ihrer inte-
grierten Korrekturmechanismen zu einer verbesserten Reduktion dieser Arte-
fakte. Bisher veröffentlichte Daten konnten zeigen, dass das berechnete Vo-
lumen kalzifizierter Koronarplaques aufgrund reduzierter Blooming-Artefakte 
in IR-Datensätzen geringer ist als in FBP-Datensätzen und somit die diagnos-
tische Genauigkeit der Koronar-CTA in Bezug auf die Stenosegraduierung 
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gesteigert werden kann [52]. Als Konsequenz kann dadurch die Anzahl nicht 
notwendiger invasiver Herzkatheter-Untersuchungen vermindert werden. 
 
	
Abbildung 17 Dosisreduktion bei verbesserter Bildqualität in der Beurteilung von Koronarstents 
durch Einsatz der iterativen Rekonstruktion (Beispiel: SAFIRE, Siemens Healthineers) in der 
Koronar-CT-Angiographie [6] 
In der 3D-Volumendarstellung ist der Stent in der rechten Koronararterie erkennbar. Im Vergleich zur 
FBP ist sowohl in den gekrümmten multiplanaren Reformationen entlang der Gefäßmittellinie (oben) als 
auch in den Darstellungen der Gefäßquerschnitte orthogonal zur Gefäßmittellinie (unten) eine homoge-
nere Darstellung des kontrastierten Lumens durch Reduktion des Bildrauschens mittels Einsatz der IR 
trotz halbierter Dosis zu erkennen. Die Abgrenzbarkeit von Gefäß- und Stentlumen ist in den iterativ 
rekonstruierten CT-Bildern verbessert.  
 
Blooming-Artefakte beeinträchtigen aber nicht nur die Beurteilung von Seg-
menten mit kalzifizierten Plaques, sondern auch die Evaluation der Gefäßab-
schnitte mit implantierten Koronarstents. Da jedoch nur bei einem geringen 
Anteil der Patienten mit Koronarstents im Nachsorgeintervall eine erneute 
Revaskularisation aufgrund von in-Stent-Restenosen notwendig ist, ist prinzi-
piell eine nicht-invasive Methode als Nachsorgeinstrument wünschenswert, 
um unnötige invasive Herzkatheter-Untersuchungen zu vermeiden. Vor die-
sem Hintergrund liefert auch hier die IR mit der Möglichkeit der Artefakt- und 
Dosisreduzierung neue Impulse, diese Herausforderung zu bewältigen. Aktu-
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elle Studiendaten belegen, dass neben einer Reduzierung des Bildrauschens 
und einer Erhöhung des SNR auch eine Verminderung der Blooming-
Artefakte durch Einsatz der IR erzielt werden kann, was in einer akkurateren 
Beurteilbarkeit des Stentlumens resultiert [11]. Außerdem lässt sich durch die 
Anwendung der IR im Vergleich zu Standardrekonstruktionen mit FBP zusätz-
lich die Dosis um ca. die Hälfte reduzieren (Abbildung 17).  
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5 Fazit und Ausblick 
 
Die Entwicklung der CT beeinflusste und prägt weiterhin die moderne Medizin 
wie kaum ein zweites diagnostisches Verfahren. Seit ihrer Einführung in die 
klinische Medizin hat die CT-Technik beeindruckende Fortschritte erlebt. Jede 
einzelne Dekade war dabei von thematisch zusammenhängenden Innovatio-
nen geprägt. In der Anfangszeit wurden unterschiedliche Geräte-
Generationen entwickelt, die angefangen vom Translations-Rotations-Prinzip 
stetig das grundsätzliche Zusammenwirken von Röntgenröhre und Detektor 
verfeinerten. Bis schließlich auf deren Grundlage eine Weiterentwicklung zur 
Spiral-CT als Ausgangspunkt für die spätere Volumenbildgebung stattfand. 
Die Zeit nach Einführung der ersten MDCT-Systeme war zunächst auf die 
ständige Zunahme der Detektorzeilen fokussiert, bis mit der Entwicklung der 
Breitdetektor- oder Zwei-Röhren-CT-Systeme vorerst eine physikalische 
Grenze hinsichtlich räumlicher und zeitlicher Auflösung erreicht zu sein 
schien. Nichtsdestotrotz eröffnen die technischen Kapazitäten der modernen 
CT-Geräte dem Anwender kontinuierlich neue diagnostische Möglichkeiten. 
Über die optimierte Darstellung der Morphologie (z.B. durch verbesserte De-
tektoren) hinaus wird hierbei zunehmend auch die funktionelle Bildgebung 
(z.B. durch Einsatz der Zwei-Energiespektren-CT) ermöglicht. Flächende-
ckend verfügbar erlaubt die CT heutzutage eine rasche, dreidimensionale und 
vor allem präzise Diagnostik, mit deren Hilfe eine schnelle und zielgerichtete 
Therapie eingeleitet werden kann. Diese Eigenschaften begründen, warum 
sich die CT gerade in der Notfall- und kardiovaskulären Medizin als zentrale 
bildgebende Methode etabliert hat. Einzelne Anwendungsbeispiele, die die-
sen Prozess widerspiegeln und in Teilen zu dessen Fortschritt selbst beitra-
gen, werden im Rahmen dieses Habilitationsprojekts vorgestellt.  
Der belegbare medizinische Nutzen sowie die anhaltende Erweiterung der 
Anwendungsgebiete der CT sind gleichzeitig jedoch auch für die stetig wach-
sende Anzahl an CT-Untersuchungen verantwortlich. Dies erklärt, warum die 
CT zentraler Angriffspunkt einer ernst zu nehmenden, öffentlichen Diskussion 
ist, die die zunehmende Strahlenexposition der Bevölkerung zum Thema hat. 
Vor diesem Hintergrund definiert sich die jetzige Entwicklungsdekade vorwie-
gend durch Innovationen zur Reduktion der Strahlendosis. Nachdem die Mög-
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lichkeiten der CT-Hardware in dieser Hinsicht weitgehend ausgeschöpft sind, 
tragen vor allem IR-Softwarealgorithmen zur erfolgreichen Verminderung der 
Dosisexposition bei. Während sich die angebotenen IR-Algorithmen inhaltlich 
deutlich unterscheiden können, haben doch alle Lösungen die Verminderung 
des Bildrauschens und somit indirekt die Möglichkeit zur Dosisreduktion ge-
meinsam. In diesem Zusammenhang belegen eigene Arbeiten den klinisch 
relevanten Beitrag von IR-Algorithmen zur Verminderung der Strahlendosis. 
Die Feststellung, dass mittels IR das Dosisniveau der dreidimensionalen CT 
in den Bereich der zweidimensionalen Radiographie gesenkt werden kann, 
liefert dabei ein wichtiges Argument zur Rechtfertigung des zunehmenden 
Einsatzes der CT.  
Gleichzeitig erlaubt der Einsatz der IR auch eine Steigerung der diagnosti-
schen Genauigkeit z.B. infolge einer stärkeren Artefaktreduktion. Darüber 
hinaus führt die Minderung des Bildrauschens zu einer verbesserten Bildquali-
tät in zuvor schwierigen Bereichen, wie z. B. bei der CT-Bildgebung von stark 
übergewichtigen Personen. 
Während zwar eine wachsende Zahl an wissenschaftlichen Einzelstudien das 
große Potenzial der bisherigen IR-Verfahren beschreibt, sind Daten, die diese 
initialen Ergebnisse an größeren Patientengruppen bestätigen, immer noch 
selten. Es ist zu erwarten, dass sich aufgrund der vielversprechenden veröf-
fentlichten Ergebnisse der Einsatz der IR-Technologien kontinuierlich weiter 
verbreiten wird. Mittlerweile sind auch Softwarelösungen zur Überwachung 
der applizierten Strahlendosis kommerziell erhältlich, die pro Institution auto-
matisiert die wichtigsten Dosisparameter erfassen. Die Anwendung dieser 
Programme soll idealerweise dazu beitragen, die Auswirkung neuer CT-
Techniken, wie z.B. der IR, systematisch zu bewerten, um das Gesamtsystem 
CT kontinuierlich zu optimieren.  
Die iterative Rekonstruktion wird dementsprechend in absehbarer Zukunft das 
bis dato traditionelle Verfahren, die gefilterte Rückprojektion, als bevorzugte 
CT-Bildrekonstruktionsmethode auch außerhalb der medizinischen Zentren 
ersetzen. Zudem ist anzunehmen, dass sich durch Optimierung der aktuellen 
IR-Techniken weitere Anwendungsgebiete eröffnen, in denen die Vorteile der 
CT ausgenutzt werden können, z.B. beim routinemäßigen Einsatz als Scree-
ning-Methode.   
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7 Abkürzungsverzeichnis 
 
ACR   American College of Radiology    
ADC   Analog-Digital-Wandler, englisch „analog-to-digital con- 
   verter“ (Bauteil eines CT-Detektors) 
AIDR   Adaptive iterative Dosisreduktion, englisch „adaptive ite-
   rative dose reduction“ (iterativer Rekonstruktionsalgorith-
   mus) 
AKE   Operativer Aortenklappenersatz 
ALARA  Grundprinzip in der Anwendung ionisierender Strahlung, 
   englisch „as low as reasonably achievable“ 
ASiR   Adaptive statistische iterative Rekonstruktion, englisch 
   „adaptive statistical  iterative reconstruction“ (iterativer 
   Rekonstruktionsalgorithmus) 
ATVS   Automatische Selektion der Röhrenspannung, englisch 
   „automated tube voltage selection“ 
CNR   Kontrast-zu-Rausch-Verhältnis, englisch „contrast-to- 
   noise-ratio“ 
CT   Computertomographie 
CTA   CT-Angiographie 
CTDI/ CTDIvol CT-Dosisindex/ Volumen CT-Dosisindex 
DECT   Zwei-Energiespektren-CT, englisch „Dual Energy CT“ 
DLP   Dosis-Längen-Produkt 
DSCT   Zwei-Röhren-CT, englisch „Dual Source CT“ 
GKCT   Ganzkörper-CT 
HWS   Halswirbelsäule 
iDose4  (Iterativer Rekonstruktionsalgorithmus) 
keV   Kiloelektronenvolt (physikalische Einheit der  
   Photonenenergie) 
KHK   Koronare Herzerkrankung 
KM   Kontrastmittel 
kV/ kVp  Kilovolt/ Kilovoltmaximum, englisch „peak kilovoltage“  
   (physikalische Einheit der Stromspannung) [wird meist 
   synonym verwendet] 
49 
MBIR   Modell-basierte iterative Rekonstruktion, Produktname: 
   Veo (iterativer Rekonstruktionsalgorithmus) 
MDCT   Multidetektor-CT 
mSv   Millisievert (physikalische Einheit der effektiven Dosis) 
NEXUS   National Emergency X-Radiography Utilization Study 
NI   Rauschindex, englisch „noise index“ (Richtgröße für die 
   automatische Röhrenstrommodulation) 
SAFIRE   Sinogramm-gestützte iterative Rekonstruktion, englisch 
   „sinogram affirmed iterative reconstruction“ (iterativer Re-
   konstruktionsalgorithmus) 
SCT   Spiral-CT 
SNR   Signal-zu-Rausch-Verhältnis, englisch „signal-to-noise-
   ratio“ 
TAVI bzw. TAVR Katheter-gestützte Aortenklappenimplantation, 
   englisch „transcatheter aortic valve implantation“ bzw. 
   „transcatheter aortic valve replacement“  
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